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Zavérecné vyhodnoceni dvoustranného mezilaboratorniho porovnani

Vase laborator se zuCastnila dvoustranného mezilaboratorniho porovnani:
DMPZ 114-18 ULTRAZVUKOVY DEFEKTOSKOP

Po vyhodnoceni Vami vystaveného kalibraéniho listu podle metodiky uvedené v dokumentu
CSN EN ISO/IEC 17043 Vam sdélujeme, Ze odchylky Vami uvedenych hodnot od
referenénich hodnot jsou v souladu s deklarovanymi nejistotami a Vase laborator tak spinila
podminky stanovené pro toto dvoustranné mezilaboratorni porovnani.

Na zakladé tohoto vyhodnoceni Ize tedy konstatovat, Ze Vase laboratof

prokazala svoji odbornou zpusobilost.

Proti tomuto zavéru se lze odvolat, a to pisemné do 15 dnli ode dne doruceni tohoto
rozhodnuti.

V priloze Vam zasilame zpravu a osvédcéeni o ucasti v tomto mezilaboratornim porovnani.
Dékujeme za spolupraci v prubé&hu tohoto DMPZ.

S pozdravem

Ing. FrantiSek Stanék, PhD.
odborny feditel pro legélni metrologii

Gesky metrologicky institut

Okruzni 31
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Prilohy: Zprava o dvoustranném mezilaboratornim porovnani 1x
Osvédceni o ucasti v dvoustranném mezilaboratornim porovnani 1x
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CESKY METROLOGICKY INSTITUT

Cesky metrologicky institut, Referat MPZ

OSVEDCENTI

O UCASTI V DVOUSTRANNEM
MEZILABORATORNIM POROVNANI
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Predmét dvoustranného mezilaboratorniho porovnani: K

ULTRAZVUKOVY DEFEKTOSKOP

114-18 !

Oznaceni porovnani:

Drzitel osvéddéeni:

AR

PTS Josef Solnar, s.r.o., Kalibrac¢ni laborator

U Hrabku 170/18, Nova Ves, 709 00 Ostrava
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Vysledek

Na zakladé provedeného méreni a nasledného vyhodnoceni uvedeného ve Zpravé
o dvoustranném mezilaboratornim porovnani ¢islo 0318-ZV-C114-18 uastnik
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Datum vystaveni: 29.10.2018
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referent Referatu MPZ
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Mgr. Blanka Smardova, Ph.D.

Ing. FrantiSek Stanék, PhD.
odborny reditel pro legalni metrologii
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