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M| CESKY METROLOGICKY INSTITUT

OSVEDCENI

O UCASTI V DVOUSTRANNEM
MEZILABORATORNIM POROVNANI

¢islo 0318-OV-C153-13
Pfedmét dvoustranného mezilaboratorniho porovnani:

MERIDLA DELKY — ULTRAZVUKOVY TLOUSTKOMER

Oznadeni porovnani: 11-153-13

Drzitel osvédéeni:
PTS Josef Solnaf, s.r.o.
U Hribki 170/18, 709 00 Ostrava — Nova Ves

Vysledek

Na zaklad¢ provedeného meéfeni a nasledného vyhodnoceni uveden¢ho ve Zprave
o dvoustranném mezilaboratornim porovnani ¢islo 0318-ZV-C153-13 ucastnik

vyhovél

stanovenym poZadavkim pro toto dvoustranné mezilaboratorni porovnani podle CSN EN
ISO/IEC 17043.

Datum vystaveni: 13.1.2014
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Cesky metrologicky institut, Usek legdlni metrologie — referit MPZ Z 7002
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referent Referatu MPZ odborny feditel pro legalni metrologii
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